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anTecedenTes y objeTivos
La retinografía es una prueba segura, sencilla y cómoda 
para el paciente. En base a ella se analiza la inclinación 
de fondo de ojo mediante el ángulo fóvea-disco óptico 
(DFA), que es el ángulo que subtiende una línea horizontal 
que atraviesa el centro del disco óptico con otra línea que 
une dicho centro con la fóvea. Este valor es decisivo en la 
evaluación de la torsión ocular objetiva.
El protocolo de realización de la retinografía implica al pa-
ciente sentado recto, con la cabeza erguida y apoyados el 
mentón y la frente en la mentonera y apoya-frentes. El pa-
ciente mira al centro del retículo y se realiza una fotografía 
que muestra a la vez el disco óptico y la fóvea. Esta puede 
ser exportada a un software de tratamiento de imágenes 
en el que se determina el ángulo fóvea-disco óptico me-
diante la inclinación de la línea que une el centro del disco 
con la fóvea.
La exactitud de la medida puede verse afectada por di-
versos factores relacionados con el retinógrafo, que por lo 
general no son tenidos en consideración. La base de la 
mentonera y el apoya-frentes pueden estar inclinados,  la 
mesa sobre la que se asienta el aparato puede no ser ho-
rizontal, o el sistema de lentes del aparato puede no estar 
calibrado, de manera que proporciona fotografías inclina-
das respecto a la horizontal. El objetivo de este estudio fue 
analizar este posible error de inclinación.

maTeRial y méTodos
Se seleccionaron cinco retinógrafos de diferentes casas co-
merciales, pertenecientes a un centro privado de oftalmo-
logía y dos hospitales públicos. Se fotografió un mínimo 
de tres veces en cada retinógrafo una rejilla creada para el 
estudio, que se situó completamente apoyada en la men-
tonera. Con la ayuda de un nivel digital se anotó la incli-
nación que la mentonera provocaba en la rejilla respecto 
a la posición horizontal. Las fotografías se exportaron y 
analizaron con un software de tratamiento de imágenes, 
obteniendo los grados de inclinación. Se tomó como dato 
final de cada retinógrafo el valor medio de todas medidas 
tomadas.

ResulTados
Se encontró una inclinación de la mentonera en dos de los 
cinco retinógrafos estudiados (0.4° y 0.2°). Las fotografías 
estuvieron inclinadas en todos los retinógrafos una media 
de 0.79° (DS 0.48°), un mínimo de 0.43° y un máximo de 
1.55°. Comparando en cada retinógrafo el error total con 
el hallado en la mentonera, se dedujo que dicho error se 
debió principalmente a la inclinación del sistema de lentes. 
Para analizar la consistencia de los resultados se estudió 
la repetibilidad de las medidas en cada retinógrafo, obte-
niendo un valor de 0.97, por lo que los resultados fueron 
fiables.

conclusiÓn
Este estudio evidencia que la evaluación de la posición re-
lativa entre fóvea y disco óptico en retinografía debe estar 
precedida por la calibración del retinógrafo o por la eva-
luación de un posible error de inclinación, que debe ser 
posteriormente corregido en los resultados. 

errores en la inclinación de fondo de ojo mediante retinografía 
ocular.
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