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anTecedenTes y objeTivos
Investigar el efecto que ejerce el láser de femtosegundo 
sobre un diafragma anular intracorneal tipo “Kamra” du-
rante el protocolo habitual de cirugía de cataratas y des-
cribir cómo el diafragma puede cambiar el efecto del láser 
sobre el cristalino.

maTeRiales y méTodos
Se realizó  el procedimiento de cirugía de catarata con lá-
ser de femtosegundo sobre seis ojos de cerdo en los que 
se había implantado previamente un diafragma Kamra. 
Otro diafragma, fijado en la parte superior de una semies-
fera transparente, se utilizó para la calibración del láser de 
femtosegundo. Se realizó la capsulorrexis, incisiones arcua-
tas y la facofragmentación. El Kamra fue comparado con 
un diafragma no tratado mediante microscopía electrónica 
(SEM) y la semiesfera transparente fue analizada con un 
microscopio quirúrgico.

ResulTados
La capsulorrexis y la facofragmentación fueron completas 
en todos los ojos de cerdos, aunque no fue posible deter-
minar con precisión  el efecto exacto sobre el cristalino. El 
análisis de efecto del femtosegundo sobre la semiesfera 

de PMMA mostró la capsulorrexis localizada fuera del mar-
gen externo del diafragma, así como un patrón de frag-
mentación con un anillo no tratado (con forma de donut) 
justo debajo del Kamra.
Las imágenes de microscopía electrónica de anillo no trata-
do fueron comparables. No se apreciaron cambios ultraes-
tructurales en el kamra tratado.

conclusiones
Es posible aplicar láser de femtosegundo para la cirugía de 
la catarata en ojos con anillos intracorneales implantados 
para la compensación quirúrgica de la presbicia sin riesgo 
de dañar el anillo. El anillo kamra actúa como una pantalla 
que bloquea el acceso del láser por debajo de su sombra 
pero no en las áreas expuestas del cristalino.

 efecto del laser de femtosegundo aplicado sobre un diafragma 
anular intracorneal tipo “kamra” empleado para la compensación 
quirúrgica de la presbicia.
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