
Dirigiendo nuestro futuro

comunicación 
ORAL 

A
bs

tr
ac

t 
in

cl
ui

do
 e

n 
el

 P
ro

gr
am

a 
C
ie

nt
íf
ic

o 
de

 O
P
TO

M
 2

0
18

 (
25

 C
on

gr
es

o 
in

te
rn

ac
io

na
l 
D
e 

O
pt

om
et

rí
a,

 C
on

ta
ct

ol
og

ía
 y

 Ó
pt

ic
a 

O
ft

ál
m

ic
a)

, 
ce

le
br

ad
o 

en
 M

ad
rid

, 
de

l 
13

 a
l 
15

 d
e 

ab
ri
l 
de

 2
0
18

, 
co

n 
IS

B
N

: 
97

8-
84

-9
4
65

72
-3

-8

Nuevos parámetros para la evaluación  
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tonometría dinámica Scheimpflug
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JuSTiFicación

Las ventajas proporcionadas con la técnica de 
cirugía refractiva para la corrección de Miopía y 
Astigmatismo, ReLEx SMILE (extracción de len-
tículo refractivo mediante pequeña incisión) en 
cuanto a la menor prevalencia de ojo seco posto-
peratorio y un menor incremento de aberración 
esférica corneal respecto a técnicas anteriores, 
han sido reportadas en la literatura científica. 
Sin embargo, no existe evidencia suficiente 
acerca de los cambios biomecánicos corneales, 
por ello el objetivo de este trabajo es   evaluar 
los parámetros y la densitometría corneal diná-
mica con un nuevo analizador corneal basado en 
tecnología Scheimpflug (Corvis ST) en ojos inter-
venidos mediante la técnica ReLEx SMILE.

maTerial y méTodoS

El trabajo se llevó a cabo de forma retrospec-
tiva utilizando la información de 43 ojos de 86 
pacientes sometidos a cirugía refractiva láser 
mediante la técnica ReLEx SMILE, por el mis-
mo cirujano en un único centro. Se evaluaron 
las medidas preoperatorias y postoperatorias 

al mes de la cirugía. Los parámetros evaluados 
fueron: presión intraocular (PIO), PIO corregida 
biomecánicamente, parámetros dinámicos, de 
rigidez y de densitometría corneal con el anali-
zador Scheimplug Corvis ST.

reSulTadoS

La diferencia media en la medida de PIO y PIO 
corregida biomecánicamente antes y después 
de la cirugía fue de 2,24 mmHg ±1,26 mm (des-
viación estándar, DE) (P = 0,001) y 0,57 ± 1,77 
mmHg (P = 0,04), respectivamente. Todos los 
parámetros dinámicos del analizador Scheim-
pflug cambiaron significativamente después de 
la cirugía (P < 0,05). La variación de cada paráme-
tro se correlacionó con el grosor corneal extraí-
do (P < 0,05), excepto el parámetro de rigidez 
en la primera aplanación (P = 0,15). Ninguno de 
los 4 parámetros de densitometría corneal diná-
mica cambió significativamente como resultado 
de la cirugía (P ≥ 0,29). Un nuevo signo, descrito 
como una franja de brillo inclinado moviéndose 
a través de la periferia corneal, apareció preope-
ratoriamente en ojos con densitometría corneal 
dinámica más alta. Este signo fue más prevalen-
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te en el postoperatorio (48,8% frente a 72,1%) 
(P = 0,04).

concluSioneS

La PIO corregida biomecánicamente medida 
después de la cirugía con el analizador dinámico 

Scheimpflug mostró un mejor acuerdo con los 
valores preoperatorios que la PIO. El parámetro 
de rigidez no dependía de la cantidad de espe-
sor corneal eliminado. Se encontró un nuevo 
signo correlacionado con densitometría corneal 
dinámica que podría estar relacionado con cam-
bios en la hidratación corneal y biomecánica.


