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Calidad de las imágenes de angio OCT  
en relación con factores de su adquisión
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objetivo

La angio OCT es una técnica incruenta que per-
mite la valoración vascular retiniana. El objetivo 
de nuestro estudio fue valorar los factores que 
influyen en la calidad de adquisición de imáge-
nes de angio OCT y en la utilidad de estas imáge-
nes para el diagnóstico del cuadro clínico.

métodos

Se estudiaron 107 angio OCT adquiridas con el 
Swept Source OCT Triton (Topcon) y se valora-
ron una serie de parámetros que pudieran influir 
en su calidad como fueron la edad, el sexo, diag-
nóstico, agudeza visual (AV), fijación foveal o no, 
colaboración del paciente (buena, media, mala), 
tiempo de adquisición de la prueba (corto, me-
dio, largo), protocolo de angio OCT, calidad de la 
prueba, tipo de artefactos, y diagnóstico clínico 
previo. Se valoró si existía relación entre alguno 
de los parámetros con la calidad de la prueba.

Resultados

Se estudiaron 107 pacientes, 46 hombres, 61 
mujeres (43%, 57%). La edad media fue de 63,06 
± 14,39 (rango 29-86 años). La AV media fue de 
20/32 (rango 20/400-20/20). Tuvieron fijación 
foveal un 72,9%.

La prueba ayudó al diagnóstico del cuadro en un 
58,9%. No hubo relación entre la fijación foveal 
y la ayuda al diagnóstico pero si entre el tiempo 
corto de adquisición (p=0,06, R=0,262); también 
con la calidad de la imagen, siendo menor la 
ayuda en las angio OCT de calidad regular mala 
(p˂0,001, R=0,549). Los artefactos más frecuen-
tes fueron mala segmentación y líneas negras.

conclusiones

La angio OCT es una importante ayuda al diag-
nóstico, cuya utilidad depende de la calidad de las 
imágenes obtenidas y del tiempo de adquisición.
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