
Dirigiendo nuestro futuro

A
bs

tr
ac

t 
in

cl
ui

do
 e

n 
el

 P
ro

gr
am

a 
C
ie

nt
íf
ic

o 
de

 O
P
TO

M
 2

0
18

 (
25

 C
on

gr
es

o 
in

te
rn

ac
io

na
l 
D
e 

O
pt

om
et

rí
a,

 C
on

ta
ct

ol
og

ía
 y

 Ó
pt

ic
a 

O
ft

ál
m

ic
a)

, 
ce

le
br

ad
o 

en
 M

ad
rid

, 
de

l 
13

 a
l 
15

 d
e 

ab
ri
l 
de

 2
0
18

, 
co

n 
IS

B
N

: 
97

8-
84

-9
4
65

72
-3

-8

Comparación de medidas del ángulo de cámara  
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IntroduccIón 

El ángulo de la cámara anterior (ACA) es el ángu-
lo anatómico formado entre la superficie poste-
rior de la córnea y la superficie anterior del iris. 
En él se sitúan las estructuras encargadas de la 
salida del humor acuoso, e involucradas por tan-
to en la patogénesis del glaucoma. El objetivo de 
este estudio es comparar las medidas del ACA 
en población normal, obtenidas con dos dispo-
sitivos diferentes, el analizador de doble cáma-
ra de Scheimpflug Galilei (Ziemer Group; Port, 
Switzerland), y el OCT Spectralis (Heidelberg En-
gineering, Heidelberg, Germany), y determinar 
si sus medidas pueden ser utilizadas de forma 
intercambiable en la práctica clínica. 

MaterIal y Métodos

Se analizó el ángulo iridocorneal de 40 ojos con el 
OCT Spectralis y con el analizador de doble cáma-
ra de Scheimpflug Galilei. Se realizaron tres me-
didas en una única imagen con el OCT Spectralis 
y tres medidas con el Galilei en cada uno de los 
ojos estudiados. Todas las medidas se realizaron 
en condiciones escotópicas por el mismo exami-
nador. En este estudio fueron analizados el ACA 
de las zonas nasal y temporal con el Galilei (figura 

1) y el ACA de la zona nasal y temporal a 500 µm 
y ACA a 750 µm del espolón escleral con el OCT 
Spectralis (figura 2). 

resultados 

Participaron en este estudio 40 individuos con 
una edad media de 22,52 ±1,89 años. Los valo-
res obtenidos con el Galilei del ACA temporal y 
nasal fueron 36,87º ±3,17 y 36,89º ±2,78 respec-
tivamente. Estos, resultaron ser inferiores a los 
obtenidos con el OCT Spectralis para los ACA500 
temporal (42,57º ±11,20), ACA500 nasal (45,85º 
±11,78) y ACA750 temporal (42,41º ±11,22) y 
ACA750 nasal (44,98º ±9,44). Se encontraron di-
ferencias estadísticamente significativas en los 
valores de los ángulos nasal y temporal medidos 
con Galilei y con Spectralis en todos los casos. 

dIscusIón

Tanto el Galilei como el Spectralis son disposi-
tivos que proporcionan imágenes detalladas 
para el análisis cualitativo y cuantitativo del 
segmento anterior ocular y por tanto del ACA. 
La exploración del ángulo iridocorneal es funda-
mental en sujetos con glaucoma, debido a que, 
entre otros factores, el valor del ACA influye en 
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el drenaje del humor acuoso y por tanto en el 
valor de la PIO.

conclusIones

El OCT Spectralis ofrece valores del ángulo de la 
cámara anterior nasal y temporal mayores que 
los obtenidos con el Galiei. El OCT Spectralis y 
el Galieli no pueden ser utilizados de manera 

intercambiable en la práctica clínica para la me-
dida del ACA debido a que existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre ambos dis-
positivos. El OCT parece ser un método de va-
loración del ACA más preciso que la fotografía 
Scheimpflug, pues permite la visualización de 
las estructuras del ángulo iridocorneal, siendo 
su alta resolución una ventaja frente a las imá-
genes de Scheimpflug.


