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Artefactos en angiografía por tomografía  
de coherencia óptica (Angio-OCT)
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Gema Rebolleda Fernández1  
1Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid).

Justificación y obJetivos

La tomografía de coherencia óptica (OCT) ha 
evolucionado recientemente mediante el desa-
rrollo de un algoritmo que permite obtener imá-
genes tridimensionales de la vascularización de 
la retina y nervio óptico. Esta técnica, llamada 
Angio-OCT, se presenta como una alternativa a 
la angiografía convencional y facilita la monito-
rización de algunas patologías. Aunque existen 
distintas plataformas comercializadas y algorit-
mos de medida, todos presentan limitaciones, 
en ocasiones inherentes de la técnica. Incluso 
con un paciente sano, colaborador y un opera-
dor experimentado, la presencia de artefactos 
es frecuente y pueden surgir de la adquisición 
y procesamiento de las imágenes, de las carac-
terísticas y movimientos sacádicos oculares y de 
las estrategias de visualización. Es importante 
conocer qué artefactos son los más frecuentes 
y cómo detectarlos para aprovechar al máximo 
las ventajas de esta técnica. Por lo tanto, el obje-
tivo del estudio es determinar la prevalencia de 
artefactos objetivados en Angio-OCT así como 
describir el tipo y en qué localización se presen-
tan más frecuentemente.

Material y Métodos

Estudio retrospectivo observacional. Se reali-
zó Angio-OCT (Cirrus 5000 HD con Angioplex, 

Carl Zeiss Meditec, Dublin) con un protocolo 
6x6 centrado en nervio óptico a todos los suje-
tos estudiados. El mismo operador examinó las 
imágenes de Angio-OCT evaluando la existencia 
de artefacto, tipo y localización. Se recogieron 
datos demográficos (sexo y edad) y la calidad de 
la imagen. Las imágenes con calidad inferior a 
5 (sobre 10) fueron excluidas. Se clasificó a los 
sujetos estudiados según su condición ocular en 
sanos o patológicos. Los artefactos encontrados 
se dividieron según la clasificación de Ghasemi y 
colaboradores en: banda, movimiento, segmen-
tación, enmascaramiento y parpadeo (Figura 1).

resultados

De 110 imágenes de Angio-OCT, 7 se excluyeron 
por mala calidad. Se analizaron 103 imágenes de 
27 sujetos (23 pacientes, 4 sanos), 53,4% muje-
res, edad media 74,9 ±9,1 años. La calidad de la 
señal media fue 8.5 ±1.1 (señal de 10: 20,4%, se-
ñal 8-9: 65%, señal 6-7: 14,6%). Existe una rela-
ción significativa entre la calidad de la señal y el 
número de artefactos (p<0,01). Se objetivaron 
artefactos en 53 imágenes (51,5%) siendo los 
más comunes el defecto en banda (diferente 
intensidad o brillo en zonas adyacentes de la 
imagen enface) y movimiento (desalineamiento 
de los vasos por un desplazamiento lateral de la 
imagen) 26 (49,1%) y 25 (47,2%) respectivamen-
te, seguido del enmascaramiento, parpadeo y 
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segmentación 24 (45,3%), 13 (24,5%) y 1 (1,9%), 
respectivamente. La distribución de los artefac-
tos fue 34 (64,2%), 30 (56,6%) y 13 (24,5%) a 
nivel inferior, superior y central respectivamen-
te. Localización más frecuente fue inferior y su-
perior (64,2% y 56,6% respectivamente). En 25 
(24,2%) de los casos existía más de un artefacto 
en la misma imagen.

conclusiones

Incluso con imágenes de alta calidad, la preva-
lencia de artefactos en Angio-OCT es alta, sien-
do más frecuentes los de tipo banda y los de 
movimiento. Es conveniente que el óptico-op-
tometrista conozca los tipos de artefactos para 
saber identificarlos e intentar evitarlos duran-
te la adquisición para mejorar la fiabilidad de 
los resultados obtenidos.


