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Cambios en los parámetros de la biomecánica  
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en queratoconos
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ObjetivO 
Analizar los cambios en los parámetros de la bio-
mecánica corneal con el uso de una lente rígida 
permeable al gas córneoescleral (LCE) en pa-
cientes con queratoconos durante un año.

MétOdOs 
Para este estudio se recopilaron los datos de 
dos clínicas oftalmológicas. Se seleccionaron 
25 ojos con queratocono de 25 pacientes que 
fueron adaptados con una LCE (Scleracon, Len-
ticon, Madrid) durante los años 2015 al 2016. 
Los datos de la histéresis corneal (HC) y el factor 
de resistencia corneal (FRC) fueron recogidos 
antes de la adaptación y después de un año de 
uso de las lentes. El dispositivo utilizado fue el 
ORA (The Ocular Response Analyzer; Reichert 
Opthalmic Instruments, Depew, NY). También 
se recogieron los datos del espesor central de 
la córnea a través del Pentacam HR Eye Scanner 
(Oculus Inc.,Wetzlar,G).

ResultadOs 
No se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre los parámetros de la biome-

cánica corneal, antes de adaptar la LCE y después 
de un año de su uso para la HC (media ± estándar 
desviación, 8.79 ±1.68 y 9.04± 1.47 mm Hg, res-
pectivamente; p= 0.143) y para el FRC (8.42 ±1.48 
y 8.67 ±1.32 mm Hg, respectivamente; p= 0.157). 
Sin embargo, estos valores se incrementaron li-
geramente (0.25 mm Hg para la HC y el FRC) des-
pués de un año llevando las LCE. Tampoco hubo 
variaciones en el espesor central de la córnea (475 
±44 y 471 ±54 µm, respectivamente; p= 0.423). 
 

COnClusión 
Los parámetros de la biomecánica corneal 
no cambiaron significativamente durante un 
año con el uso de la LCE de este estudio; sin 
embargo, se encontraron aspectos positivos 
como un suave incremento de estos factores. 
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