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Repetibilidad de la medida del ángulo  
kappa mediante videoculografía
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ObjetivO

Valorar la repetibilidad de las medidas obtenidas 
con el videoculógrafo Gazelab® en condiciones es-
cotópicas y fotópicas a diferentes distancias.

Material y MétOdO

El ángulo kappa se define como el ángulo que 
subtiende la línea del eje visual (punto de fija-
ción a fóvea) y el eje pupilar (línea perpendicular 
al centro pupilar).

El videooculógrafo Gazelab® proporciona el valor del 
ángulo kappa mediante la distancia que existe desde 
el centro de la pupila al punto donde corta la línea 
de mirada con la córnea en coordenadas cartesianas.

Se realizó un estudio prospectivo, transversal, ob-
servacional en el que se incluyeron 50 ojos de 25 
pacientes (17 mujeres y 8 varones). La edad media 
fue de 32,42 ±9,25, con un rango de 22 a 51 años.

A todos los pacientes se les realizó un examen op-
tométrico completo. Se consideró como criterio 
de exclusión, la presencia de patología corneal, 
asimetría o irregularidad pupilar, así como cual-
quier cirugía ocular.

Se examinaron a los pacientes con el viedoculógra-
fo Gazelab® (bcninnova, España). Se realizaron tres 
medidas, para cada ojo, a dos distancias (1,5 metros 
y 35 cm), en condiciones escotópicas y fotópicas Se 
adquirieron las medidas del ángulo kappa, repre-
sentado mediante un vector, de módulo “r” (distan-
cia kappa) y un ángulo. Para su manejo matemático, 
el ángulo fue descompuesto vectorialmente en 
coordenadas X e Y. Los datos fueron analizados 
teniendo en cuenta el coeficiente de correlación 
intraclase (CCI) mediante el paquete estadístico 
SPSS® para Mac, 16.0 (SPSS® Inc, Chicago, IL.)

resultadOs

Se confirmó que la muestra seguía una distribu-
ción normal, mediante la prueba de Kolmogo-
rov-Smirnov.

A 1,5 metros, y en condiciones fotópicas, la me-
dia de la distancia kappa (r), fue de 0,204 con un 
CCI de 0,934, la media de la coordenada X, fue de 
-0,004 con un CCI de 0,957 y la coordenada Y, fue 
de 0,068 con un CCI de 0,962. A esa misma dis-
tancia, pero en condiciones mesópicas, el valor r 
medio fue de 0,212 con un CCI de 0,826, el valor X 
medio fue de -0,015 con un CCI de 0,959 y el valor 
Y medio fue de 0,04 con un CCI de 0,895.
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A 35 centímetros, en condiciones fotópicas, r 
media fue de 0,193 con un CCI de 0,825. X media 
fue de -0,042 con un CCI de 0,885 e Y media fue 
de -0,028 con un CCI de 0,937. En condiciones 
mesópicas para esa distancia fue r= 0,193 con un 
CCI de 0,946, X fue de -0,043 con un CCI de 0,982 
e Y -0,029 con un CCI de 0,932.

Todos los CCI resultaron con p<0,05.

cOnclusión

Este estudio demuestra que el Gazelab® es un ins-
trumento con una alta repetibilidad, tanto en con-
diciones fotópicas como escotópicas, así como en 
distancia de 1,5 m o 35 cm.
Los últimos estudios publicados relacionan el án-
gulo Kappa con un aumento en los fenómenos dis-
fotópsicos tras el implante de lentes multifocales 
intraoculares.


