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Repetibilidad de la medida del ángulo  
kappa mediante topografía
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ObjetivO

Valorar la repetibilidad de las medidas obtenidas 
con un topógrafo, en condiciones mesópicas.

Material y MétOdO

Se realizó un estudio prospectivo, transversal, ob-
servacional en el que se incluyeron 50 ojos de 25 
pacientes (17 mujeres y 8 varones). La edad media 
fue de 32,42 ±9,25, con un rango de 22 a 51 años.
A todos los pacientes se les realizó un examen op-
tométrico completo. Se consideró como criterio 
de exclusión, la presencia de patología corneal, 
asimetría o irregularidad pupilar, así como cual-
quier cirugía ocular.
Se examinaron a los pacientes con el topógrafo, 
Sirius System® (Costruzione Strumenti Oftalmici, 
Italia). Se adquirieron las medidas del ángulo ka-
ppa, definido como el formado entre el eje pupi-
lar y la línea de mirada, y representado mediante 
un vector, de módulo “r” (distancia kappa) y un 
ángulo. Para su manejo matemático, el ángulo 
fue descompuesto vectorialmente en coordena-
das X e Y. Para analizar la fiabilidad, se calculó el 

coeficiente de correlación intraclase. Los datos 
fueron analizados mediante el paquete estadís-
tico SPSS® para Mac, 16.0 (SPSS® Inc, Chicago).

resultadOs

Se confirmó que la muestra seguía una distribu-
ción normal, mediante la prueba de Kolmogo-
rov-Smirnov.
La media de la distancia kappa (r), fue de 0,233 
mm con un CCI de 0,911 (p<0,01), la media de la 
coordenada X, fue de -0,015 mm con un CCI de 
0,981 (p<0,01) y la coordenada Y, fue de 0,033 mm, 
con un CCI de 0,937 (p<0,01).

COnClusión

Los resultados sugieren que el topógrafo Sirius es 
un instrumento con una alta repetibilidad, esta-
dísticamente significativa, en el cálculo del ángulo 
kappa.
Los últimos estudios publicados relacionan el án-
gulo Kappa con un aumento en los fenómenos dis-
fotópsicos tras el implante de lentes multifocales 
intraoculares.
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