
Dirigiendo nuestro futuro

A
bs

tr
ac

t 
in

cl
ui

do
 e

n 
el

 P
ro

gr
am

a 
C
ie

nt
íf
ic

o 
de

 O
P
TO

M
 2

0
18

 (
25

 C
on

gr
es

o 
in

te
rn

ac
io

na
l 
D
e 

O
pt

om
et

rí
a,

 C
on

ta
ct

ol
og

ía
 y

 Ó
pt

ic
a 

O
ft

ál
m

ic
a)

, 
ce

le
br

ad
o 

en
 M

ad
rid

, 
de

l 
13

 a
l 
15

 d
e 

ab
ri
l 
de

 2
0
18

, 
co

n 
IS

B
N

: 
97

8-
84

-9
4
65

72
-3

-8

Evaluación de la transmitancia en  
lentes de contacto con diferentes potencias

Autores: Gustavo Coelho  Marín1  , Madalena Faria  Lira1  , Elisabete Castanheira  Coutinho1  , António 
Queirós Pereira1  
1Universidade do Minho.

Justificación y obJetivos 

Cuando la luz atraviesa cualquier material ab-
sorbente, su intensidad disminuye y esta varia-
ción puede ser dependiente de factores como 
la potencia, la espessura y el coeficiente de 
absorción del material de la lente de contacto 
(LC). Evaluación de la influencia de la potencia 
en la transmitancia de lentes de contacto , en 
diferentes regiones del espectro electromag-
nético: Visible (400-700 nm), UVA (315-400 
nm), UVB (280-315 nm) y UVC (230-280 nm).

Material y Métodos 

En el presente estudio fueron utilizadas cinco 
LC de reemplazo mensual y cinco LC diarias. Para 
cada una de ellas, fueron evaluadas seis poten-
cias (+6,00D, +3,00D, -0.50D, -3,00D, -6,00D e 
-9,00D). La transmitancia fue medida tanto en 
la región visible como ultravioleta (UVA, UVB y 
UVC) del espectro electromagnético mediante 
un espectrofotómetro (Shimadzu UV 3101 PC) 
equipado con una esfera integradora.

resultados 

Estan representados los valores médios de 
transmitancia (%) para cada material de LC 
(mensual y diario), juntamente con la desvia-
ción estándar, en las regiones del espectro 

electromagnético analizadas. Estos resultados 
representan la média de la totalidad de las po-
tencias utilizadas para cada material e su signi-
ficado estatístico se refiere a la variación entre 
potencias.

Región del espectro visible (400-700nm)

LC mensuales: Balafilcon A: 92,48±1,52; Com-
filcon A: 95.73±1.29; Lotrafilcon B: 91.28±2.62; 
Lotrafilcon B HydraGlyde: 91.51±1.13; y Seno-
filcon A: 91.46±2.18. LC diarias: Nesofilcon A: 
92.60±1.02; Nelfilcon A: 95.45±1.90; Delefilcon 
A: 91.80±1.67; Stenfilcon A: 92.53±1.54; y Na-
rafilcon A: 91.33±1.34. Fueron encontradas di-
ferencias estadísticamente significativas para 
todas las LC evaluadas (p<0,05).

Región UVA (315–400nm)

LC mensuales: Balafilcon A: 75.95±9.71; Com-
filcon A: 93.51±1.59; Lotrafilcon B: 84.39±3.93; 
Lotrafilcon B HydraGlyde: 84.75±2.95; y Seno-
filcon A: 18.97±30.88. LC diárias: Nesofilcon A: 
25.76±34.22; Nelfilcon A: 91.61±2.93; Delefil-
con A: 88.58±1.95; Stenfilcon A: 25.79±34.97; 
y Narafilcon A: 17.73±29.50. Diferencias esta-
dísticamente significativas fueron encontradas 
para Balafilcon A, Comfilcon A, Lotrafilcon B, 
Lotrafilcon B HydraGlyde, Nesofilcon A, Nelfil-
con A, Delefilcon A y Stenfilcon.
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Región UVB (280-315nm)

LC mensuales: Balafilcon A: 47.11±8.86; Com-
filcon A: 90.84±1.53; Lotrafilcon B: 71.05±7.43; 
Lotrafilcon B HydraGlyde: 71.32±7.64; y Seno-
filcon A: 0.01±0.04. LC diárias: Nesofilcon A: 
0.81±0.95; Nelfilcon A: 73.58±9.24; Delefilcon A: 
78.60±7.31; Stenfilcon A: 0.74±0.82; y Narafilcon 
A: 0.00±0.02. Fueron encontradas diferencias es-
tadísticamente significativas para Balafilcon A, 
Comfilcon A, Lotrafilcon B, Nesofilcon A, Nelfil-
con A, Stenfilcon y Narafilcon A.

Región UVC (230-280nm)

LC mensuales: Balafilcon A: 13.76±12.27; Comfil-
con A: 51.52±34.94; Lotrafilcon B: 17.74±19.66; 

Lotrafilcon B HydraGlyde: 15.81±18.37; y Se-
nofilcon A: 1.55±2.62. LC diárias: Nesofilcon A: 
6.89±8.25; Nelfilcon A: 38.80±23.42; Delefilcon 
A: 18.34±21.66; Stenfilcon A: 7.18±8.67; y Nara-
filcon A: 0.97±1.82. Diferencias estadísticamente 
significativas fueron encontradas para Balafilcon 
A, Comfilcon A, Lotrafilcon B, Lotrafilcon B Hy-
draGlyde, Nesofilcon A y Nelfilcon A.

conclusiones 

Existe una variación en los valores de transmitancia 
entre las diferentes potencias, siendo más pronun-
ciadas en algunas regiones del espectro analizado. 
Sin embargo, estas variaciones pueden no tener 
impacto clínico ni ser indicativas del rendimiento 
óptico visual cuando colocadas al paciente.


