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Justificación y obJetivos

La medida de la paquimetría es esencial para 
determinar patologías oculares o para realizar 
cirugía refractiva. Existen varios instrumentos 
optométricos que miden la paquimetría, tanto 
de contacto como de no contacto. El objetivo 
de este estudio fue comparar la medida de 
la paquimetría obtenida mediante topógrafo 
corneal con cámara de Scheimpflug combina-
da con discos de Plácido (Sirius), un paquíme-
tro ultrasónico (Ocuscan).

Material y Métodos

Se realizó un estudio prospectivo comparati-
vo de 94 ojos de 94 pacientes que acudieron 
consecutivamente a la consulta. A todos los 
pacientes se le realizó la paquimetría me-
diante el topógrafo Sirius® (Sirius system, 
CSO, Firenze, Italia). A continuación se rea-
lizó la paquimetría mediante el paquímetro 
de contacto OcuScan (Alcon® OcuScan® RxP 
Ophthalmic Ultrasound System). Se realizó 3 
medidas de cada prueba y se obtuvo la me-
dia. El análisis de acuerdo y de intercambiabi-
lidad se realizó mediante el método de Bland 

y Altman en cada grupo. Además se calculo 
el coeficiente de correlación de Pearson para 
cada grupo.

resultados

Para la paquimetría se obtuvieron unos valores me-
dios con el Ocuscan de 540.23 micras (μm) y para 
el topógrafo Sirius de 550.13 μm. Se procedió a 
determinar si los grupos cumplían los requisitos de 
normalidad mediante el test de Kolmogorov-Smir-
nov, ya que la muestra superaba los 50 sujetos y se 
comprobó que se utilizán pruebas para una mues-
tra normal. Se obtuvo una correlación alta con el 
coeficiente de correlación de Pearson (0.959). En el 
análisis de Bland y Altman se obtuvo un valor de la 
media de las diferencias con su desviación estándar 
de 11.41 μm ±10.41 μm (IC al 95% 9.27-13.53).

conclusiones 

El topógrafo Sirius muestra una buena intercam-
biabilidad para la medida de la paquimetría.

Ninguno de los autores tiene intereses financie-
rospara divulgar.
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